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Abstrak—Proses identifikasi sinyal suara jantung janin sangat diperlukan dalam mengenali fungsi jantung bawaan 
yang disebabkan oleh banyak faktor, misalnya faktor keturunan dan asupan makanan ibu yang mengandung. 
Penelitian ini mengembangkan metode pemrosesan sinyal jantung untuk memisahkan sinyal phonocardiogram 
janin normal dari noise dengan memanfaatkan algoritma Complete Empirical Mode Decomposition (CEEMD) yang 
diintegrasikan dengan Pearson Distance Metric. Sinyal jantung yang telah terpisahkan dari noise, selanjutnya diolah 
dengan menggunakan persamaan Energi Shannon dengan tujuan untuk mempertajam intensitas sinyal jantung 
pertama (S1) dan sinyal jantung kedua (S2), tetapi pada saat yang sama menekan intensitas sisa-sisa noise di dalam 
sinyal. Berdasarkan hasil pengujian pada 75 siklus suara jantung janin normal, model yang telah dikembangkan 
mampu mengidentifikasi sinyal suara S1 dan sinyal suara S2, durasi waktu T11 (S1-S1), dan durasi waktu T12 
(S1-S2). Seluruh pemrosesan sinyal jantung dilakukan dalam domain waktu. Durasi rata-rata T11 dan durasi rata-
rata T12 dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan durasi sinyal suara jantung janin 
normal.
Kata kunci: identifikasi, phonocardiogram, sinyal jantung pertama, sinyal jantung kedua, janin
Abstract—Process of identifying fetal heart sound signals is imperative in recognizing congenital heart function 
that caused by many factors, such as hereditary factors and food intake of pregnant mothers. This study developed 
a method for processing heart signals to separate normal fetal phonocardiogram signals from noise by utilizing 
the Complete Empirical Mode Decomposition (CEEMD) algorithm which is integrated with the Pearson Distance 
metric. Heart signals that have been separated from noise are then processed using the Shannon Energy equation 
in order to sharpen the intensity of the first heart signal (S1) and the second heart signal (S2), but at the same time 
suppress the intensity of the residual noise in the signal. Based on the experiment results from 75 normal fetal heart 
sound cycles, the model that has been developed is able to identify the S1 signal and S2 signal, the time duration of 
T11 (S1-S1), and the time duration of T12 (S1-S2). Average duration of T11 and T12 acquired in this research can 
possibly be used as a reference for measuring the normal duration of fetal heart sound signals.  
Keywords: identification, phonocardiogram, the first heart signal, the second heart signal, fetal
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I. Pendahuluan
Timbulnya penyakit jantung dipengaruhi oleh beberapa 
faktor, antara lain gaya hidup saat dewasa yang bisa 
menimbulkan penyumbatan saluran ke jantung disebut 
Penyakit Jantung Koroner (PJK) dan Penyakit Jantung 
Bawaan (PJB). Penyakit jantung bawaan seperti halnya 
penutupan katup jantung yang mengakibatkan arus balik 
akan mengganggu kinerja jantung. Karena itu, deteksi 
terhadap penyakit jantung perlu dilakukan sejak dini 
dengan tingkat akurasi yang baik, tidak hanya pada saat 
pasien telah dewasa akan tetapi juga untuk janin saat berada 
dalam kandungan. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu 
[1], angka penderita penyakit jantung bawaan meningkat 
sebesar 32.000 bayi setiap tahun, dengan angka kelahiran 
2% dan jumlah penduduk Indonesia 200 juta. Penyakit 
ini masih menjadi faktor yang dominan terhadap angka 
kematian janin. 
PJB ini dapat dideteksi saat janin berumur 18-22 
minggu. Beberapa faktor yang mejadi penyebab PJB pada 
janin antara lain: komplikasi diabetes pada ibu hamil, 
gangguan penyakit kejang atau epilpsi mempengaruhi 
0,3%–0,8% kehamilan, Systemic lupus erythematosus 
(SLE) atau penyakit autoimun pada wanita usia subur, 
penyakit yang dikarenakan infeksi rubella, HIV, dan 
Coxsackie. Kebanyakan PJB disebabkan oleh banyak 
faktor, namun sampai saat ini belum diketahui secara pasti. 
Secara umum dipahami bahwa kesehatan ibu saat hamil 
memiliki pengaruh yang besar dalam perkembangan janin 
[2]. 
Saat ini deteksi gejala patologis jantung dapat 
dilakukan melalui beberapa macam pemeriksaan fisik, 
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misalnya dengan menggunakan perangkat standar 
stetoskop, Elektrokardiogram (EKG), dan pemeriksaan 
melalui radiologi yang saat ini sedang berkembang yaitu 
Ekokardiogram. Pemeriksaan dengan menggunakan 
stetoskop analog atau dijital menghasilkan sinyal 
Phonocardiogram (PCG). Pemeriksaan dengan beberapa 
perangkat standar di atas mampu mendeteksi kelainan 
janin sejak dini, akan tetapi untuk menghasilkan diagnosa 
yang akurat dibutuhkan biaya pemeriksaan cukup mahal. 
Biaya ini akan menjadi lebih mahal lagi tatkala janin 
diketahui mengalami PJB lahir berakibat pada salah satu 
upaya untuk mengobati bayi tersebut adalah melakukan 
bedah jantung. 
Suara jantung janin berasal dari interaksi antara jantung 
janin dan aliran darah di dalamnya. Bunyi tersebut berulang 
dari satu siklus jantung ke siklus yang lain. Satu siklus 
dalam sinyal jantung PCG terdiri atas sinyal suara jantung 
pertama (S1) dan sinyal suara jantung kedua (S2) seperti 
ditunjukkan dalam Gambar 1 bagian atas. Sedangkan 
Gambar 1 bagian bawah menunjukkan sinyal jantung 
dengan tambahan murmur. Murmur adalah suara gemuruh 
(hanya dapat didengar dengan menggunakan perangkat 
stetoskop) yang menyertai sinyal suara jantung akibat 
tidak sempurnanya buka tutup katup yang memisahkan 
serambi jantung. Sehingga terdapat bocoran aliran darah 
balik melalui katup dalam bentuk murmur. Sinyal jantung 
normal pada umumnya tidak memiliki murmur.
Penelitian [3], melakukan pemantauan ketidaknormalan 
jantung janin melalui detak jantung, Fetal Heart Rate 
(FHR). Pemantauan ini melacak pengulangan frekuensi 
bunyi jantung dalam siklus jantung yang berdekatan. 
Meskipun suara jantung yang dideteksi oleh metode 
ini lebih rendah dibandingkan dengan amplitudo noise, 
metode pengulangan ini tetap mampu melacak detak 
jantung yang bervariasi waktu tanpa proses identifikasi 
atau proses denoising suara jantung. Tingkat akurasi rata-
rata dapat mencapai 88,3%, dengan nilai SNR berkisar 
antara 44,4 dB hingga -26,7 dB [3].
Detak jantung janin selalu berubah dari detak jantung 
awal menuju detak jantung berikutnya. Bahkan sinyal 
jantung janin menunjukkan perbandingan sinyal dan noise 
(SNR) yang cukup kecil atau dengan kata lain noise pada 
sinyal jantung janin cukup besar dibandingkan sinyal 
jantung. Noise dapat berupa sinyal jantung tambahan yang 
disebut sebagai murmur. Adanya murmur dalam sinyal 
jantung janin menyebabkan sulitnya proses identifikasi 
sinyal suara jantung pertama (SI) dan sinyal suara jantung 
kedua (S2). Salah satu penelitian yang telah dilakukan 
dalam [4] adalah melakukan dekomposisi sinyal jantung 
menggunakan Paket Mutual Wavelet melalui melalui 
proses denoising sebelum sinyal dapat direkonstruksi 
dengan baik. Selanjutnya phonocardiogram fetal (PCGf) 
envelope diperoleh dengan menggunakan Hilbert 
Transform (HT). Dengan menggunakan metode ini, posisi 
awal start (S), maksimum (M), dan posisi akhir (E) sinyal 
suara jantung pertama (S1) maupun sinyal suara jantung 
kedua (S2) dapat dideteksi dengan baik. Berdasarkan hasil 
perbandingan yang telah dilakukanm yaitu dengan dan 
tanpa tahap preprocessing, terbukti bahwa metode yang 
diusulkan mampu meningkatkan SNR dan akurasi deteksi 
suara jantung. Akan tetapi, model yang diusulkan dalam 
penelitian ini memiliki kompleksitas tinggi, sehingga akan 
menyulitkan implementasi pada perangkat keras.
Artikel penelitian [5] mengembangkan metode 
dekomposisi yang dengan menggunakan energi 
Shannon Envelope untuk mendeteksi sinyal jantung 
S1 dan S2. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk 
mengembangkan algoritma identifikasi yang mampu 
mengelompokkan sinyal jantung S1 dan S2, periode 
sistolik, dan periode diastolik sekalipun terdapat noise dan 
murmur (suara tambahan) dalam sinyal suara jantung. 
Penelitian lain melakukan identifikasi sinyal suara 
jantung dengan menerapkan metode Ensemble Empirical 
Mode Decomposition (EEMD) dan Complete Ensemble 
Empirical Mode Decomposition (CEEMD) [6]. Penelitian 
ini menggunakan metode CEEMD untuk melakukan 
ekstraksi murmur dari sinyal jantung asli secara 
signifikan. Akan tetapi metode ini memiliki prosedur yang 
lebih rumit dengan kompleksitas tinggi. Penelitian ini 
mengintegrasikan dekomposisi Complete Empirical Mode 
Decomposition (CEEMD), Pearson distance metric, dan 
energi Shannon envelope untuk mengidentifikasi sinyal 
suara jantung janin yang memiliki frekuensi rendah. 
Selanjutnya, artikel [7] menggunakan energi Shannon 
pada sinyal jantung dalam bentuk PCG yang telah 
dinormalisasi. Salah satu proses penting dalam identifikasi 
sinyal ditunjukkan dalam artikel ini adalah adanya 
penanda puncak overshoot dan threshold sekalipun proses 
tersebut masih dilakukan secara manual. Algoritma ini 
menghasilkan rasio keberhasilan identifikasi sebesar 93%, 
dan memberikan kemudahan untuk identifikasi sinyal 
suara jantung normal, akan tetapi tidak untuk sinyal suara 
jantung abnormal.
Kontribusi utama dalam artikel penelitian ini 
adalah melakukan identifikasi sinyal suara jantung 
janin dengan menggunakan: (i) proses dekomposisi 
sinyal dengan metode CEEMD dan (ii) deteksi sampul 
sinyal menggunakan metode energi Shannon envelope. 
Identifikasi sinyal suara jantung janin meliputi proses 
segmentasi sinyal suara jantung janin pertama (S1), sinyal 
suara jantung janin kedua (S2), interval antara sinyal 
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Gambar 1. Sinyal jantung normal (atas) dan sinyal jantung dengan 
tambahan murmur (bawah)
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suara jantung janin pertama dan sinyal suara jantung janin 
pertama pada siklus berikutnya disebut T11, dan interval 
sinyal suara jantung janin pertama (S1) dan sinyal suara 
jantung kedua (S2) pada siklus yang sama disebut T12.
Artikel penelitian ini disusun berdasarkan beberapa 
bagian. Bagian pertama berfungsi sebagai pengantar, 
definisi masalah serta penyelesaiannya, telaah terhadap 
hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan 
penelitian ini, serta pengembangan algoritma. Bagian ini 
selanjutnya diikuti dengan penjelasan metode penelitian 
pada bagian kedua. Bagian ketiga menjelaskan hasil dan 
pembahasan penelitian. Terakhir, kesimpulan penelitian 
dijelaskan pada bagian keempat.
II. Metode Penelitian
Detak jantung janin menunjukkan ciri khas yang sangat 
dinamis. Detak jantung selalu berubah dari detak jantung 
awal menuju berikutnya dengan tambahan sinyal noise 
yang sangat dominan.  Sinyal tambahan tersebut secara 
umum memberi kontribusi pada pada tingkat kesulitan 
identifikasi sinyal suara jantung S1 dan S2. Gambar 2. 
menunjukkan sistem perekaman sinyal suara jantung pada 
janin secara jarak jauh, yang dimaksud dengan jarak jauh 
adalah proses perekaman yang dilakukan terpisah jarak 
antara pasien dengan pusat kesehatan. Setelah dilakukan 
perekaman oleh perawat, data sinyal suara jantung janin 
dikirim ke database pusat rumah sakit atau melalui 
penyimpanan cloud. Dengan demikian data pasien bisa 
diakses oleh dokter ahli di manapun berada. Penelitian 
sebelumnya [8], telah mengembangkan tele-auskultasi, 
yang menghasilkan jumlah data yang hilang kurang dari 1% 
setiap pengiriman satu sinyal suara jantung, dengan waktu 
tunda transmisi selama 5,68 detik. Data yang diterima oleh 
ahli akan diidentifikasi untuk menentukan kondisi sinyal 
suara jantung janin. Proses Identifikasi pada penelitian ini 
dilakukan dengan pertama-tama melakukan pengolahan 
sinyal suara jantung janin menggunakan metode CEEMD. 
Langkah kedua adalah menggunakan Pearson Distance 
metrik untuk memisahkan noise dan murmur dari sinyal 
asli. Proses selanjutnya adalah menggunakan metode 
energi Shannon Envelope untuk  proses identifikasi sinyal 
jantung S1 dan S2 pada domain waktu. 
A. Tahap Pra-pemrosesan
Tahapan pra-pemrosesan merupakan tahapan yang 
penting dalam penelitian ini. Metode Complete Empirical 
Mode Decomposition (CEEMD) [9] digunakan pada 
langkah awal untuk melakukan dekomposisi sinyal pada 
domain waktu. Selanjutnya Pearson Distance metrik 
pada penelitian ini diterapkan untuk melakukan ektraksi 
noise dan murmur dari sinyal suara jantung janin. Salah 
satu kesulitan dalam pemisahan sinyal noise dan murmur 
dari sinyal jantung asli adalah proses penentuan threshold. 
Hal ini terutama disebabkan karena sulitnya membedakan 
antara sinyal asli dan murmur secara otomatis. Penelitian-
penelitian sebelumnya, menentukan threshold (nilai 
ambang) secara manual [10]. Karena itu dalam penelitian 
ini digunakan Pearson Distance metrik untuk mencari 
nilai ambang secara otomatis dalam dalam proses 
ekstraksi noise dan murmur dari sinyal suara jantung janin 
asli. Noise adalah sinyal tambahan yang muncul pada saat 
perekaman.
CEEMD melakukan dekomposisi sinyal dalam domain 
waktu menjadi satu set sinyal yang disebut Intrinsic Mode 
Function (IMF). Sebagai hasil dari proses dekomposisi, 
sinyal yang diamati dapat dituliskan seperti pada (1) [11]:
1
( ) ( ) ( ) (1)  K k Kkx t IMF t R t== +∑
IMFk(t) adalah IMF ke-k dan RK(t) merupakan residu 
akhir.









IMF n IMF n
I =
= ∑
Algoritma CEEMD menghitung residue pertama 
seperti pada (3):
1 1[ ] [ ] [ ] (3  )R n x n IMF n= −
][1 nIMF  merupakan hasil dekomposisi pertama CEEMD. 
Setelah menghitung CEEMD pertama dari masing-masing 
elemen, kemudian dilanjutkan dengan menghitung rata-
rata CEEMD rata-rata keseluruhan, maka nilai dari 
][2 nIMF dapat dihitung. Langkah berikutnya adalah 
mendekomposisikan ][nRk sehingga nilai ][1 nIMFk + dapat 
diketahui. Perhitungan ini akan berulang secara terus-
menerus sampai sinyal tidak dapat didekomposisi lagi. 
Sinyal hasil dekomposisi dengan menggunakan algoritma 
CEEMD dapat dapat direpresentasikan dalam (4):
1
1




x n IMF n R n+
=
= +∑
Dengan menggunakan prosedur di atas sinyal PCG dari 
janin didekomposisi dengan menggunakan algoritma 
CEEMD menjadi beberapa IMF. Kumpulan sinyal IMF Gambar 2. Model penelitian
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merupakan representasi sinyal jantung asli dalam bentuk 
sinyal lain dengan frekuensi berbeda-beda mulai dari 
frekuensi tinggi menuju frekuensi rendah. Pemisahan 
noise dan murmur dari sinyal asli dilakukan secara 
otomatis terhadap IMF dengan menggunakan korelasi 
Pearson seperti ditunjukkan dalam (5), 








x n IMF nd
x n IMF n
=
 
][nx  merupakan sinyal suara jantung janin asli dan kd
merupakan koefisien korelasi yang berhubungan dengan 
kIMF . Koefisien korelasi menunjukkan derajat kesamaan 
antara sinyal asli dengan IMF ke-k.   Untuk menghitung 
derajat kesamaan penelitian [6] mengusulkan 
menggunakan Pearson Distance metrik seperti pada (6). 
Pada (6), semakin kecil perbedaan nilai Pearson Distance 
metrik menunjukkan kemiripan antara sinyal asli dengan 
IMF ke-k. Demikian juga sebaliknya, nilai Pearson 
Distance metric semakin besar maka kedua sinyal berarti 
sangat jauh berbeda.
1  (6)k kp d= −
Hasil pemisahan sinyal jantung dengan noise dituliskan 
dalam bentuk (7) dan (8). Nilai noiseZ pada (7), merupakan 
noise yang telah diekstrak, dan ][nZFS  pada (8), sinyal 
suara jantung janin yang telah dipisahkan. Variabel noiseK
merupakan nilai IMF ke-k yang merepresentasikan noise 
dari sinyal jantung. Nilai noiseK berasosiasi dengan nilai
2,0≥kp .
1
[ ] [ ] (7)  Knoisenoise kkZ n IMF n== ∑
1




Z n IMF n
+
= ∑
A. Pemrosesan Energi Shannon Envelope
Proses selanjutnya adalah deteksi sampul sinyal (signal 
envelope) dengan menggunakan energi Shannon Envelope. 
Untuk mengurangi jumlah sinyal tanpa mengurangi 
karakterisktik dari sinyal jantung, maka dilakukan 
desimasi frekuensi sinyal PCG Janin hasil CEEMD. Hasil 
desimasi sinyal ditunjukkan sebagai x
7020
.  Nilai x
7020, 
didapatkan dari frekuensi cacahan sinyal asli 28.077 Hz 
mengalami desimasi dengan faktor empat menghasilkan 
sinyal dengan frekuensi 7020 Hz [12]. Setelah data sinyal 












Tahapan berikutnya adalah melakukan perhitungan 
rata-rata energi Shannon dengan menggunakan (10). 
Dalam proses ini, sinyal dipilah untuk setiap durasi 0,02 
detik dengan durasi irisan antara sinyal satu dengan sinyal 
berikutnya sebesar 0,01 detik mengacu pada penelitian 
[12].  
( ) ( )2 2
1




E N x i x i
=
= − ∑
Berdasarkan hasil uji coba, representasi Shannon 
envelope terbaik untuk sinyal PCG pada (10) didapatkan 
dengan nilai N sebesar 40, yang merupakan jumlah sinyal 
hasil pilahan yang terlibat dalam setiap perhitungan rata-
rata energi Shannon. Persamaan (11) merepresentasikan 
hasil akhir dari tahap ini dengan melakukan normalisasi 
terhadap nilai energi Shannon Envelope pada (10).
( )
( ) ( )( )
( )( )









( )tEs merupakan besarnya energi Shannon, ( )tEs rerata 
nilai ( )tEs , dan nilai ( )( )tES S  merupakan nilai standar 
deviasi nilai ( )tEs .
III. Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini, dekomposisi sinyal suara jantung 
janin dilakukan terhadap sinyal suara jantung janin normal 
yang terekam dan bercampur dengan noise pada saat 
perekaman. Noise ini yang muncul dalam sinyal dapat 
berasal dari sinyal suara paru pernafasan ibu, turbulensi 
darah plasenta, dan gangguan saat proses perekaman, 
sebagai contoh pergeseran posisi stetoskop. Sinyal 
jantung janin dalam bentuk PCG dalam penelitian ini tidak 
mengandung murmur, karena itu algoritma CEEMD dalam 
penelitian ini terutama digunakan untuk melakukan proses 
membuang noise (denoising) saja.  Sinyal suara jantung 
janin normal hasil PCG ditunjukkan pada Gambar 3.
Sinyal suara jantung dalam uji coba diambil dari basis 
data PhysioNet dan basis data yang terletak pada Shiraz 
University (SU) fetal heart sounds database (SUFHSDB). 
Perekaman sinyal suara jantung janin dilakukan pada 
beberapa ibu dengan usia antara 16 sampai dengan 47 tahun 
menggunakan digital JABES Electronic stethoscope (GS 
Technology Co. Ltd., South Korea) yang ditempatkan pada 
bagian bawah maternal abdomen seperti dideskripsikan 
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pada [7]. Keseluruhan sinyal PCG janin dalam penelitian 
ini dapat diunduh secara gratis melalui Internet.
Pengujian metode identifikasi sinyal suara jantung janin 
dalam penelitian ini secara keseluruhan menggunakan 
sinyal PCG janin berjumlah 75 siklus, yang merupakan 
kumpulan dari 15 sinyal suara jantung janin. Karena itu 
untuk setiap sinyal suara janin terdiri atas 5 siklus dengan 
durasi perekaman 4 detik. Sinyal suara jantung diambil 
dengan cacahan frekuensi sebesar 28.077 Hz. 
Gambar 4, meunjukkan hasil dekompisisi sinyal 
jantung janin pada Gambar 3 menjadi beberapa IMF 
dengan menggunakan algoritma CEEMD. Algoritma 
CEEMD dalam gambar menghasilkan 18 tingkat IMF. 
Bagian kiri merupakan IMF ke-1 sampai ke-8, sedangkan 
bagian kanan merupakan IMF ke-9 sampai ke-18. Terlihat 
dalam Gambar 4 bahwa IMF dengan orde rendah seperti 
)(1 nIMF , )(2 nIMF , )(3 nIMF  dan )(4 nIMF  merepresentasikan 
sinyal jantung dengan frekuensi tinggi. Sementara itu 
sinyal suara jantung dengan frekuensi rendah 
direpresentasikan dengan IMF orde tinggi.
Gambar 5 adalah kurva Pearson Distance sebagai 
fungsi dari IMF ke-k. Dalam gambar tampak bahwa nilai 
ambang 2,0≥kp pertama kali tidak terpenuhi pada IMF 
ke-4. Dengan demikian jumlahan sinyal IMF ke-1 sampai 
IMF ke-4 merupakan representasi sinyal noise, sedangkan 
jumlahan (rekonstruksi) sinyal IMF ke-5 sampai IMF ke-
18 merupakan sinyal jantung janin yang telah dipisahkan 
dari noise.
Hasil ektraksi noise dari sinyal jantung janin 
ditunjukkan dalam Gambar 6. Dapat dilihat pada gambar 
tersebut, bagian paling atas (heart sound signal) adalah 
sinyal jantung janin asli yang masih tercampur dengan 
noise, gambar bagian tengah (separated heart sound 
signal) merupakan sinyal suara jantung yang sudah bersih 
dari noise, dan yang terakhir adalah sinyal noise yang telah 
dipisahkan (extracted noise). Tampak bahwa sinyal suara 
jantung yang telah mengalami ektraksi dan sinyal noise 
memiliki amplitudo yang berbeda. Selanjutnya, proses 
deteksi sampul dari sinyal suara jantung yang telah bersih 
dari noise dilakukan dengan menggunakan metode energi 
Shannon Envelope untuk menentukan durasi waktu antara 
S1-S1 disimbolkan sebagai T11 dan durasi waktu antara 
S1-S2, disimbolkan sebagai T12. Hasil pengolahan sinyal 
setelah melalui proses Shannon Envelope ditunjukkan 
pada Gambar 7. 
 Gambar 7 adalah deteksi sampul sinyal suara jantung 
yang telah melalui proses ektraksi noise. Gambar 7 bagian 
atas merupakan sinyal suara jantung janin yang bersih dari 
noise dan bagian bawah merupakan sinyal hasil deteksi 
sampul. Dalam gambar juga ditunjukkan durasi sinyal S1 
ke S1 disimbolkan sebagai T11 dan durasi sinyal S1 ke S2 
ditunjukkan dengan simbol T12. Terlihat dalam gambar 
Gambar 3. Sinyal suara jantung PCG janin
Gambar 4. Dekomposisi sinyal suara jantung PCG janin menggunakan 
algoritma CEEMD
Gambar 5. Pearson Distance dari sinyal dan IMF
Gambar 6. Sinyal suara jantung janin yang telah dipisahkan menjadi 
sinyal suara jantung dan noise
55Jusak Jusak dkk.: Model Identifikasi Sinyal Jantung Pertama (S1) dan Sinyal Jantung Kedua (S2) pada Janin
bahwa proses deteksi sampul sinyal suara jantung sangat 
memudahkan proses menentukan nilai durasi T11 dan T12.
Hasil identifikasi durasi T11 dan T12 sinyal suara 
jantung janin dari 15 buah sampel ditunjukkan dalam Tabel 
1. Rata-rata durasi T12 adalah 0,265 detik, sedangkan 
rata-rata durasi T11 adalah 0,691 detik. Berdasarkan hasil 
perbandingan, hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
yang diperoleh oleh penelitian sebelumnya [13]–[15]. 
Karena itu durasi rata-rata T12 dan durasi rata-rata T11 
dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menentukan durasi sinyal suara jantung janin normal. 
Selanjutnya dalam penelitian ini juga diuji waktu 
proses algoritma CEEMD dan waktu proses algoritma 
energi Shannon Envelope. Hasil perhitungan waktu proses 
dapat digunakan sebagai acuan dalam pengembangan 
penelitian berikutnya yaitu proses identifikasi sinyal suara 
jantung berbasis Internet of Things (IoT) dengan data yang 
real time. 
Proses CEEMD dalam melakukan dekomposisi sinyal 
dan proses ektraksi noise untuk 75 siklus menghasilkan 
durasi rata-rata 349,418 detik, dengan noise untuk setiap 
data bervariasi. Sumber noise dari setiap sampel berbeda-
beda. Durasi rata-rata proses dekomposisi dan ekstraksi 
noise ditunjukkan pada Tabel 2. Terlihat dalam Tabel 
2 bahwa durasi proses identifikasi sinyal suara jantung 
secara keseluruhan didominasi oleh proses dekomposisi 
sinyal dan proses ektraksi noise. Hal ini terjadi karena 
metode CEEMD menggunakan proses perulangan ratusan 
kali untuk dapat menghasilkan dekomposisi sinyal yang 
cukup akurat.
Tabel 3 menunjukkan waktu proses deteksi sampul 
Gambar 7. Kurva Shanon energi yang dinormalisasi
Tabel 1. Uji domain waktu sinyal PCG janin
Data ke-
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Tabel 2. Uji waktu pemrosesan CEEMD


















Tabel 3. Uji waktu pemrosesan Shannon Envelope
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sinyal dengan menggunakan energi Shannon Envelope. 
Durasi proses energi Shannon Envelope rata-rata adalah 
0.00656 detik. Setiap sampel memiliki waktu proses 
berbeda-beda. Jumlah sinyal yang berbeda-beda serta 
adanya aplikasi komputer yang berjalan pada saat 
menjalankan pemrosesan ini sangat berpengaruh terhadap 
variasi durasi proses.
IV. Kesimpulan
Penelitian ini melakukan identifikasi sinyal suara 
jantung janin dengan menerapkan kombinasi metode 
CEEMD dan Pearson Distance metrik untuk memisahkan 
sinyal PCG janin normal dari noise. Hasil sinyal yang 
telah bersih dari noise selanjutnya diolah secara domain 
waktu dengan menggunakan metode deteksi sampul energi 
Shannon Envelope yang telah dinormalisasi. Berdasarkan 
hasil pengujian, diperoleh durasi rata-rata T11 untuk sinyal 
suara jantung janin sebesar 0,691 detik dan durasi rata-rata 
T12 sebesar 0,265 detik. Durasi rata-rata T11 dan durasi 
rata-rata T12 dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai 
acuan untuk menentukan durasi sinyal suara jantung 
janin normal. Pengembangan penelitian selanjutnya 
adalah mengimplementasikan algoritma identifikasi pada 
mini PC, sehingga menjadi wearable device yang dapat 
digunakan untuk tele-healthcare. Pemeriksaan sinyal 
suara janin tentang ketidaknormalan yang disebabkan 
oleh penyakit jantung bawaan dapat segera dideteksi dan 
dikirim secara jarak jauh.
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